
«Обґрунтування закупівлі товарів на 2023 рік»:
«Обгрунтування закупівлі :
З метою безперебійної роботи та надання медичних послуг населенню у КНП ММР «ЦПМСД № 7» на
підставі рапорту старшої медичної сестри СА № 1, Москвич М.М., від 11.10.2023р. виявлено негайну
потребу у закупівлі товару:

Швідкий тест для виявлення ВІЛ І та ІІ……………..200 шт.
Швідкий тест для виявлення антитіл на ВІЛ1/2         200 шт.
Швідкий тест для виявлення антитіл на ВІЛ 1/2        200 шт.
Швідкий тест на гепатіт В                                            400 шт.
Швідкий тест на гепатіт С                                            400 шт.

Запропонований учасником товар за медико – технічними властивостями повинен відповідати наступним
медико – технічним вимогам:

Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В
1. Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний тест для якісного виявлення 

поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg) в цільній крові, сироватці чи плазмі 
крові людини. 

2. Результати вимірювання: якісні.
3. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма.
4. Зберігання: тест можна зберігати і транспортувати при температурі 2°-30°C.
5. Термін придатності: не менше 24 місяці.
6. Процедура тестування: довести тест-касету, зразок крові, буфер до кімнатної 

температури (15°-30°C) перед проведенням тестування.
7. Отримання результатів: облік результату провести через 15-30 хвилин. Не підлягає 

обліку результат тестування після 30 хвилин.
8. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості.
9. Пороговий рівень: 1 нг/мл
10. Характеристики роботи тесту:
 чутливість: більше 99.9%
 специфічність: 99.9%
1. Перехресна реактивність: тести не повинні мати перехресної реактивності з 

наступними збудниками: антитіла до ВІЛ 1 та 2 типів, антитіла до вірусу гепатиту С, 
антитіла до Treponema pallidum, антитіла до Chlamydia trachomatis.

2. Комплектація:
 Тест-касета
 Піпетка
 Буфер
 Скарифікатор автоматичний
 Рукавички одноразові
 Серветка спиртова – 2 шт.
 Інструкція українською мовою

Тест-система для виявлення вірусу гепатиту С (цільна кров, сироватка, плазма).
 Принцип визначення: швидкий імунохроматографічний для якісного виявлення антитіл до вірусу

гепатиту С в цільній крові, сироватці чи плазмі з метою діагностики гепатиту С. 
1. Результати вимірювання: якісні.
2. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка чи плазма.
3. Зберігання: тест можна зберігати і транспортувати при температурі 2°-30°C.
4. Термін придатності: не менше 24 місяці.
5. Процедура тестування: довести тест-касету, зразки, буфер і / або контролі до кімнатної 

температури (15°-30°C) перед проведенням тестування.
6. Отримання результатів: облік результату провести через 10 хвилин. Не підлягає обліку 

результат тестування по завершенню 20 хвилин.
7. Контроль якості: тест повинен бути оснащений внутрішнім контролем якості.
8. Характеристики роботи тесту:
 чутливість: більше 99.9%
 специфічність: 99.9%



1. Перехресна реактивність: перехресна реактивність до HBsAg, антитіл до ВІЛ 1 та 2 
типів, антитіл до Treponema pallidum, антитіл до Chlamydia trachomatis повинна бути 
відсутня.

2. Об’єм зразку:
Для зразків сироватки та плазми:

 1 крапля сироватки або плазми (25 мкл) + 2 краплі буфера (80 мкл). 
Для зразків цільної крові:

 2 краплі цільної венозної крові (50 мкл) +  2 краплі буфера (80 мкл). 
Для зразків капілярної крові:

 2 краплі (50 мкл) + 2 краплі буфера (80мкл).
1. Комплектація:
 Тест-касета
 Піпетка
 Буфер
 Скарифікатор автоматичний
 Рукавички одноразові
 Серветка спиртова – 2 шт.
 Інструкція українською мовою

Тест для діагностики ВІЛ-інфекцій СІТО ТЕСТ ВІЛ (код НК 204 2019:48451 - Швидкий тестовий
пристрій для ідентифікації вірусу 1, 2 імунодефіциту людини): 
Тест виявляє  антитіла до ВІЛ 1-го та 2-го типу в зразках капілярної крові людини.
Усі тести для діагностики ВІЛ-інфекції мають бути різних фірм виробників: 200 штук однієї фірми-
виробника; 200 іншої фірми виробника; 200 шт. третьої фірми-виробника.

     Визначити предмет закупівлі відповідно  код ДК 021:2015  331200007 Системи реєстрації медичної
інформації та дослідне обладнання (Тест для діагностики ВІЛ-інфекцій СІТО ТЕСТ ВІЛ (код НК 204
2019:48451 - Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1, 2 імунодефіциту людини); Тест-
система для діагностики вірусного гепатиту В (код за НК 024:2019:30830 Швидкий тестовий пристрій
для  ідентифікації  поверхневого  антигену вірусу гепатиту В  (HBsAg));  Тест-система для  діагностики
вірусного гепатиту С (код за  НК 024:2019:30829 Набір для якісного та  /  або кількісного визначення
загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C)))

    На підставі вищевикладеного включити до річного плану закупівель на 2023 рік:
Предмет  закупівлі:  ДК  021:2015  331200007  Системи  реєстрації  медичної  інформації  та  дослідне
обладнання (Тест для діагностики ВІЛ-інфекцій СІТО ТЕСТ ВІЛ (код НК 204 2019:48451 - Швидкий
тестовий пристрій для ідентифікації вірусу 1, 2 імунодефіциту людини); Тест-система для діагностики
вірусного  гепатиту  В  (код  за  НК  024:2019:30830  Швидкий  тестовий  пристрій  для  ідентифікації
поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)); Тест-система для діагностики вірусного гепатиту С
(код за  НК 024:2019:30829 Набір для якісного та  /  або кількісного визначення загальних антитіл до
вірусу гепатиту С (Hepatitis C)))
Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Рік: на 2023 рік.
Розмір  бюджетного  призначення  за  кошторисом або  очікувана  вартість  предмета  закупівлі:  53
604.00 грн. (п’ятдесят три тисячі шістсот чотири грн. 00 коп.), всього
Джерело фінансування: кошти від господарської діяльності.
Орієнтовний початок проведення: жовтень-листопад 2023 року.

Директор                                                                                                                        О.М. Власова

відповідальний:
уповноважена особа
КНП ММР «ЦПМСД № 7»
Шикова В.В.
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